
DER ANATOMISCHE TRANSFERBOGEN
THE ANATOMIC FACEBOW

Made in Germany
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Im Artikulator schädelrichtig montierte Modelle sind wesentli cher Bestandteil von Diagnostik und Therapie. 

Für die Montage mit dem Zentrikregistrat, ist die kor rekte Position des Oberkiefermodells zur Referenzebene unbedingte Vor-
aussetzung, auch zur Einstellung von Kondylarbahnen aber auch bei Verwendung von Mittelwer ten.

The AXIOQUICK Esthetic Cranial Related Anatomic Face Bow Transfer System records and transfers the maxillary teeth to 
cranium relationship and also the condyle rotation center position that is used for functional mandibular recordings and 
centric relation jaw records reference position.

Das AXIOQUICK Transfersystem
The AXIOQUICK Transfer system

 

Die Frankfurter Horizontale (FH) stellt die bewährte Bezugsebene für Patient und 
Artikulator dar. Die Referenzpunkte der Frankfurter Horizontale (Porion und Orbitale) sind 
wegen der Nähe zur Achs-Orbitale-Ebene (AOE) besonders praktisch.

Durch die richtigen Drehpunkte der Scherenmechanik des SAM® Transferbogens wird eine 
optimale Positionierung der Bissgabel gewährleistet. 

The cranial related Frankfort horizontal (FH) plane is the transverse reference for the patient and 
the articulator. The reference points of the Frankfort horizontal plane (porion and orbital) are the 
same as the axis-orbital plane.

The caliper type of mechanism of the SAM® facebow provide for the optimal positioning of the 
tranfer fork.

15 mm
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Axis Orbital Plane

Achs-Orbital-Ebene

LE SYSTEME DE TRANSFERT AXIOQUICK

                                            
  Plan Axe Orbital 

L'Horizontal de Francfort  (FH) constitue le meilleur plan de référence pour le patient 

et l'articulateur. 

Les points de références du plan Horizontal de Francfort (porion et orbital)sont 

particulièrement pratiques, vu leur  proximité à l'axe plan orbital (AOE). 

Grâce aux points de pivotements adéquats du mécanisme en ciseaux de l'arc de 

transfert SAM, un positionnement optimal est garanti.

Des modèles montés, conformément au crâne, dans l'articulateur constituent un élément essentiel du 

diagnostic et du traitement. Pour le montage avec l'enregistrement central, le positionnement correct du 

modèle maxillaire par rapport au plan de de référence est obligatoirement pré requis et il l'est également 

pour le réglage du déplacement du boîtier condylien ainsi que lors d'utilisation de valeurs moyennes 
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Der TRANSFERBOGEN für Ästhetik und Funktion
The FACEBOW for Esthetics and Function

Die besondere Geometrie und Mechanik des SAM® Transferbogens gewährleistet eine automatische Symmetrierung am 
Schädel. Die PORION orientierte und die nach cranial forcierte Anlegetechnik garantiert die für die Ästhetik notwendige 
schädelkonforme Einordnung des Oberkiefermodells in den Artikulator.

Der beidseitig zum PORION korrekt angelegte Transferbogen ergibt zusammen mit dem ORBITALE die Bezugsebene 
„Frankfurter Horizontale“.

Die blauen Hygiene schutz kappen zur Einmalverwendung verbessern die Positionierung im Gehörgang.

Mit dem patentierten Nivellier stab an der Nasionstütze wird die Parallelität des Bogens zur INTERPUPILLARLINIE kontrolliert. 
Für Orthodontie und Prothetik werden die Informationen für Ästhetik und Funktion im Artikulator simuliert.

The special geometry and mechanics of the SAM® facebow provides an automatic balancing on the skull. The Anatomic 
Porion oriented and cranial related attaching technique assures that the skull and maxillary teeth esthetics are correctly 
transferred to the articulator. The outcome of the on both-sided correctly to the Porion attached facebow is the together 
with the orbital reference plane the „Frankfurt plane“.

The patented nasion relator with the interpupillary line leveler helps to assure the parallel relationship between the 
interpupillary line and the inter anatomic porion line in the face bow earpieces.

The information of aesthetics and function 
can be simulated in the articulator for 
orthodontics and prosthetics.

33

The information of aesthetics and functitioon 
can be simulated in the articulatotor r foorr 
orthodontics and prosthetics.
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L'ARC DE TRANSFERT POUR L'ESTHETIQUE ET LA 
FONCTIONNABILITE

La géométrie et la mécanique particulière de l'arc de transfert SAM assurent une symétrisation automatique sur 

le crâne. Le point Porion orienté et céphaliquement lié est une technique de fixation garantissant un transfert 

correct, nécessaire pour l'esthétique du modèle maxillaire conformément au crâne, dans l'articulateur. 

Il résulte de l'arc de transferts correctement appliqué des deux côtés par au point Porion avec le plan de 

référence orbital, l'horizontale de Francfort. 

Les capuchons de protection hygiéniques bleus à usage unique améliorent le positionnement dans le conduite 

auditif. 

Avec la tige de mise à niveau brevetée de l'appui nasal, on contrôle le parallélisme de l'arc par rapport à la ligne 

inter-pupillaire. 

Pour l'orthodontie et la prophétique  les informations pour l'esthétique et la fonction sont simulées dans 

l'articulateur. 
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Vorbereitung Transferbogen 
Facebow preparation

Die Hygieneschutzkappen (ATB 240) werden auf die 
schwarzen Ohroliven des Gesichtsbogens gesetzt.

Die Einkerbungen zeigen nach außen-(hinten), die 
abgeflachte Seite nach innen. 

The blue hygienic earpiece caps (ATB240) are set to the black 
earpieces of the face bow.

The notch is pointing outwards, the flat side facing inward

Die Nasionstütze (ATB394) ist am Transferbogen (ATB303) 
richtig positioniert, wenn sie vollständig zwischen die Stifte 
auf der Unterseite eingeschoben ist. 

The nasion relator (ATB394) is properly positioned on the 
face bow (ATB303) when it is fully inserted between the pins 
on the underside of the face bow.

Der Bissgabelträger wird auf das Geschiebe an der Unterseite 
des AXIOQUICK® Transferbogens bis zum Anschlagstift 
geschoben.  
Die Rändelschraube ist um eine halbe Umdrehung gelöst und 
zeigt zum Behandler. Durch Festdrehen der Rändelschraube 
wird die Geschiebe verbindung gesichert. 
Die anderen Klemmverbindungen sollen nur um eine halbe 
Umdrehung gelockert sein.

The transfer fork assembly is pushed onto the sliding 
attachment at the bottom of the AXIOQUICK® face bow 
until it is fully seated. The thumbscrew is tightened lightly 
and then 1/2 turn more. By tightening the thumbscrew, the 
attachment connection is secured. 
The other two bar clamps are loosened 1/2 turn to allow 
sliding. When in the correct position, Tighten lightly and 

Bissgabelträger 
Transfer Fork Assembly 

AX

Bissgabelträger 
Transfer Fork Assembly 

NT
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.

Le capuchon hygiénique bleu (ATB240) est positionné sur l'auriculaire 
noir de l'arc facial, côté plat vers l'intérieur. 

                                                 
Ensemble fourche de 
transfert 

                                                      
Ensemble fourche de 
transfert 

Préparation de l'arc de transfert

Le support de fourchette est poussé sur l'attache coulissante de la 
face inférieure de l'arc de transfert AXIOQUICK jusqu'à la butée 
d'arrêt. La vis moletée est desserrée d'un demi tour et est dirigée vers 
le praticien.  
L 
En resserrant la vis moletée, le connexion est sécurisée. 
Les autres attaches ne doivent être desserrées que d'un demi tour. 

L'appui nasal (ATB 394) est correctement positionné sur l'arc de 
transfert (ATB303) quant il est totalement inséré entre les pins de la 
face inférieure  de l'arc facial. 
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Das harte Silikon wird so aufgetragen, dass zuerst die 
Bohrungen auf der Unterseite abgedeckt werden und  
dann die Oberseite dünn beschichtet wird. 

A hard type of silicone can be used for the face bow 
transfer. Apply a layer over the holes under the curved side 
of the fork and then a thin layer on the top.

Der neue Bissgabelträger NT ist zweiteilig und kann  
vor dem Beschichten zusammengesetzt werden, was die 
sagittale Ausrichtung erleichtert.

The new transferfork assembly NT is in two parts and  
can be assembled prior to coating with a recording material, 
which facilitates the sagittal alignment.

ATB 396
ATB 326

ATB 305

Die Bissgabel wird vom Behandler ohne Druck in Kontakt 
mit den Zähnen des Oberkiefers gehalten.

Die Bissgabelmitte und die Frontzahnmitte sollen über ein-
stimmen. 

The examiner holds the transferfork in contact with the 
upper teeth and without pressure.

The anterior midpoint of the fork and upper teeth midline 
should match.

Nach dem Erhärten wird die Bissgabel entnommen und 
alle tiefen Impressionen und abgeformten Fissuren und 
Interdentalräume entfernt. 
Es sollen nur die Impressionen der Höckerspitzen verbleiben. 

After hardening, the transferfork is taken out of the mouth 
and all the impressions and molded deep fissures and 
interdental spaces are eliminated. 
It will remain only the impressions of the cusps.

5

Le nouvel ensemble fourche de transferts NT est en 2 parties et peut 
être assemblé avant de l'enduire ce qui facilite l'alignement sagittal 

Un silicone de type dur peut être utilisé pour l'arc facial de transfert. 
L 
Appliquez-le de façon à ce que les trous soient d'abord recouverts 
puis recouvrir la face supérieure d'une fine couche. 

Le praticien maintient, sans pression, la fourchette de transfert en 
contact avec les dents supérieures. 
L 
Le point central de la fourchette et la ligne médiane des incisives 
supérieures doivent correspondre. 

Après durcissement, la fourchette de transfert est retirée de la bouche 
et toutes les empreintes et fissures profondes moulées et les espaces 
inter-dentaires sont éliminés. 
L 
Ne doivent subsister que l'impression des  pointes des dents. 
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Die Bissgabel wird wieder eingesetzt und mit Watterollen 
im Bereich der Prämolaren unterstützt. Der Patient schließt 
den Unterkiefer und fixiert mit den Unterkieferzähnen die 
Bissgabel. 
Die Rückenlehne wird mehr als 45° abgesenkt.
Der Gesichtsbogen wird mit Daumen und Zeigefinger am 
Winkel zur Ohrolive vom Patient gehalten. 

The transferfork is re-inserted and supported with cotton 
rolls in the area of the premolars. The patient closes his 
mandible jaw and fixes the transfer fork with the mandible 
teeth. 
The backrest is lowered more than 45°
The face bow is held with thumb and index finger on the 
corner of the earpiece by the patient.

Der Patient führt selbstständig die Ohroliven mit 
Hygieneschutzkappe in den Gehörgang ein. Die exakte 
Positionierung des Gesichtsbogens wird erreicht, in dem der 
Patient selbst die Ohroliven leicht nach innen und nach oben 
zum Porion anhebt.

The patient inserts the earpieces into the ear canal until 
hearing lightly blocked. Patient is instructed to hum so that 
there is now equal high pitched sounds on both sides. To 
bring the face bow in the exact position, the patient himself 
raises the earpiecesstraight upwards and then inwards into 
a small superior depression just above anatomic porion. 
The face bow is held firmly and the interpupillary line is 
rechecked and adjusted.

Ist der Gesichtsbogen in der richtigen Position, kann 
der Patient wieder uneingeschränkt hören. Mit einem 
Summton gelingt dem Patient die Zentrierung des Bogens. 
Die Nasionstütze wird vom Behandler in Kontakt mit dem 
Nasion gebracht. Mit der oberen Rändelschraube wird die 
Nasionstütze fixiert und so der Gesichtsbogen in seiner 
Position gehalten. 

When the face bow is in the correct position, the patient 
can fully hear again. The nasion relator is brought into 
contact with the nasion with light contact. With the upper 
thumscrew the nasion relator is fixed and the facebow is 
kept in place.

Der Nivellierstab dient zur Kontrolle der Parallelität von 
Interpupillarlinie und Transferbogen.  
Der Transferbogen ist somit ästhetisch richtig und zur 
Frankfurter Horizontale ausgerichtet.

The interpupillary line leveler is used to control the 
parallelism of the interpupillary line and facebow.  
The facebow is now esthetically correct and aligned to the 
Frankfort horizontal.
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Anlegen des Gesichtsbogens
Attaching the facebow

Mise en place de l'arc de transfert

La fourchette de transfert est réinsérée dans la bouche et soutenue à 
l'aide de rouleaux de coton au niveau des prémolaires. 
L 
Le patient ferme sa mâchoire et maintient la fourchette de transfert 
avec les dents. 
L 
Le dossier est abaissé de plus de 45° 
L'arc facial est maintenu, entre le pouce et l'index à l'angle de 
l'oreillette, par le patient. 

Le patient insère lui-même les oreillettes  avec les capuchons de 
protection hygiéniques dans son conduit auditif. 
L 
Il relève lui-même légèrement les oreillettes vers l'intérieur et le haut 
pour obtenir le positionnement exact de l'arc facial par rapport au 
Porion. 
L 
L'arc facial est maintenu fermement et la ligne inter-pupillaire est re-
vérifiée et ajustée. 

Quand l'arc facial est en position correcte, le patient peut à nouveau 
pleinement entendre.  
L 
L'appui nasal est mis en contact avec le nasion par le praticien. 
Avec la vis moletée supérieure, l'appui nasal est fixé et l'arc facial 
maintenu. 

La tige de mise à niveau sert à contrôler le parrallélisme de la ligne 
inter-pupillaire et de l'arc de transfert.  
L 
Celui-ci est de ce fait esthétiquement correctement ajusté par rapport 
au plan Horizontal de Francfort. 
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Wenn der Knebel des Bissgabelträgers halb geöffnet ist,  
lässt sich das Führungsteil leicht auf die Bissgabel stecken.

When the toggle of the transfer fork assembly is half open, 
the guide component can be easily put on the transfer fork.

Mit der einen Hand wird der Biss gabel träger stabilisiert,  
mit der anderen Hand wird die Verschraubung festgedreht.

With one hand, the transfer fork assembly is stabilised, with 
the other hand, the screw is tightened.

AX

AX

NT

Sind beim zweiknebeligen Bissgabelträger NT die Klemmen 
halb geöffnet, so gleiten sie leicht von oben nach unten und 
in die richtige Höhe mit der Klemme zum Stiel der Bissgabel.

The clamps of the two-toggle transfer fork assembly NT 
system are open 1/2 turn, the clamps slide easily from top to 
bottom and at the correct height to handle the transfer fork.

Mit der einen Hand wird der Biss gabel träger stabilisiert, mit 
der anderen Hand wird die Verschraubung festgedreht.

Beim zweiknebeligen Bissgabelträger NT wird zuerst die 
obere, dann die untere Klemme fixiert.

With one hand, the transfer fork assembly is stabilised, with 
the other hand, the screw is tightened.

With the two-toggle transfer fork assembly NT the NT clamp 
is fixed first and then the vertical rod clamp last.

NT

AX

NT
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Verbindung mit dem Bissgabelträger
Connecting the transfer fork assembly

Assemblage de l'arc de transfert

Lorsque le verrouillage du support de fourchette est à demi 
ouvert, le corps de guidage peut être facilement inséré sur la 
fourchette de transfert. 

Avec une main, le support de fourchette est stabilisé et avec 
l'autre, la vis est serrée.

Pour le support de fourchettes à deux verrouillages NT, les 2 
colliers de serrage sont à demi ouverts, ceux-ci glissent 
facilement du haut vers le bas et à la bonne hauteur par rapport 
à la fourchette de transfert. 

Avec une main, le support de fourchette est stabilisé et avec 
l'autre, la vis est serrée. 
L 
Pour le support de fourchette NT, le collier de serrage supérieur 
est resserré avant le collier inférieur.
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Abnehmen des Gesichtsbogens
Removing the facebow

Der Patient öffnet den Mund und zieht die Ohroliven  
aus dem Gehörgang.

Die rechte Hand des Behandlers unterstützt durch Druck auf 
das Mittelteil die Spreizung des Bogens.

Für die anschließende Oberkiefermodellmontage mit dem 
SAM® Transferstand AX (ATB 398) wird der Bissgabelträger 
an der Schiebeführung entnommen.

The patient opens his mouth and removes the earpieces 
from the ear canal.

The right hand of the practitioner supports the middle part 
of the opened face bow.

For upper cast mounting with SAM® transfer stand (ATB 398) 
the transfer fork assembly is removed from the face bow 
sliding guide.

NT
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Bissgabelträger NT
Transferfork assembly NT

Support de fourchette AX

Retrait de l'arc facial

Le patient ouvre la bouche et retire les oreillettes, des conduits 
auditifs. 
L 
En appuyant avec la main droite sur la partie centrale, le praticien 
favorise l'ouverture de l'arc.  
L 
Dans le cas du modèle maxillaire monté avec la table de montage AX 
(ATB 398), le support de fourchette est retiré au niveau de la glissière 
de l'arc facial. 

RM
O E

urop
e



9

Abnehmen des Gesichtsbogens
Removing the facebow

Der Patient öffnet den Mund und zieht die Ohroliven aus 
dem Gehörgang.

Die rechte Hand des Behandlers unterstützt durch Druck auf 
das Mittelteil die Spreizung des Bogens.

Für die anschließende Oberkiefermodellmontage mit dem 
SAM® Transferstand AX (ATB 398) wird der Bissgabelträger 
an der Schiebeführung entnommen.

The patient opens his mouth and removes the earpiecs from 
the ear canal.

The right hand of the practitioner supports the middle part 
of the opened facebow.

For upper cast mounting with SAM® transfer stand (ATB 398) 
the transfer fork assembly is removed from the sliding guide.

AX
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Bissgabelträger AX
Transferfork assembly AX

Support de fourchette AX

Retrait de l'arc facial

Le patient ouvre la bouche et retire les oreillettes, des conduits 
auditifs. 
L 
En appuyant avec la main droite sur la partie centrale, le praticien 
favorise l'ouverture de l'arc.  
L 
Dans le cas du modèle maxillaire monté avec la table de montage 
AX (ATB 398), le support de fourchette est retiré au niveau de la 
glissière de l'arc facial. 
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Die optimale Lösung zur Montage des Ober kiefer modells ist 
die Verwendung des Transfer standes AX (ATB 398).

Dieser wird gegen den Inzisalstift ausgetauscht.

The optimal solution for Mounting the upper cast is using 
the transfer stand AX (ATB 398).

This will be replace the incisal pin.

Ein Magnetteppich (ATB 338 und ATB 339 für 
Schraubmontagesysteme) an Stelle der Montageplatte bietet 
für die später aufzusetzende Bissgabelstütze ein große und 
sichere Auflagefläche.

A magnetic block (ATB ATB 338 and 339 for screw type) 
instead of the mounting plate accommodates for the later 
set up transfer fork support a big and secure support area.

Der Bissgabelträger wird in die Aufnahmeführung am oberen 
Teil des Transferstandes (schwarz) bis zum Anschlag einge-
schoben.

Die Rändelschraube am Bissgabelträger wird festgedreht.

The transfer-fork assembly is inserted in the guide on the 
upper part of the transfer stand (black) until it stops.

The thumbscrew on the transfer fork assembly is tightened.

Die teleskopierbare Bissgabelstütze (ATB 336) wird unter die 
Bissgabel geschoben.

The telescopic transfer fork support (ATB 336) is slid under 
the transfer fork..

10

Modellmontage Oberkiefer
Model Mounting Upper Jaw

Montage du modèle maxillaire

L 
La solution optimale pour le montage du modèle maxillaire est 
l'utilisation de la table de montage AX (ATB 398). 
Celle ci remplacera la tige incisive. 

L 
L 
Un bloc magnétique (ATB 338 et ATB 339 pour le montage à vis) au 
lieu de la plaque de montage, offre une grande zone d'appui sécurisé 
au support de fourchette à mettre en place ultérieurement.

L 
Le support de fourchette est inséré dans la glissière de la partie 
supérieure de la table de montage (noire) jusqu'à la butée. 
L 
La vis moletée du support de fourchette est serrée.

K

L 
Le support de fourchette télescopique (ATB 336) est glissé sous la 
fourchette. 
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Der Artikulator wird umgedreht und die Rändelschraube an 
der Bissgabelstütze gelöst. Die Scheiben der Bissgabelstütze 
sinken ab bis sie drucklos auf der Bissgabel anliegen. Durch 
Zudrehen der Rändelschraube wird die Bissgabelstütze fixiert. 
Der Artikulator kann wieder umgedreht werden.

The articulator is turned over and the thumb screw on the 
transfer fork support loosened. The discs of the transfer 
fork slides down until they apply the transfer fork without 
pressure. By screwing the thumb screw the transfer fork 
support is fixed. The articulator can be reversed again.

Das Oberkiefermodell wird in die Impressionen der Bissgabel 
gesetzt. Ein Probeschließen zeigt, ob genügend Raum für den 
Montagegips vorhanden ist. Eine korrekte Montage erfordert 
etwa den Freiraum des kleinen Fingers. Pro Fingerdicke sind 
ca. 15 ml Wasser für den Gips zu verwenden.

The upper cast is seated into the impression on the transfer 
fork. A preliminary check is made to assure enough space for 
mounting gypsum. A simple rule for space is about 15 ml of 
water for each finger width of space between the mounting 
plate and undersurface of the cast.

Der spezielle Artikulationsgips soll dünnsahnige Konsistenz 
haben. Grundsätzlich wird der Gips zuerst auf die 
Montageplatte gebracht !! Falls notwendig wird danach noch 
Gips auf das angefeuchtete Modell aufgetragen und der 
Artikulator drucklos geschlossen.

Special mounting gypsums are available with minimum 
expansions that can be mixed to a creamy consistency. 
Gypsum is applied to mounted plate first. Dental should be 
slightly moist prior to adding mounting gypsum to the under 
surface of the dental cast.
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L 
L'articulateur est retourné et la vis moletée du support de fourchette 
desserrée. 
Les disques du support de fourchette descendent jusqu'à ce qu'ils 
reposent sans pression sur la fourchette. 
Le support de fourchette est fixé en resserrant la vis moletée. 
L'articulateur peut être remis à l'endroit.

L 
L 
Le modèle maxillaire est placé sur les impressions se trouvant sur la 
fourchette. 
Une fermeture test permet de vérifier s'il y a suffisamment d'espace 
pour le plâtre de montage. 
Un montage correct requiert un espace d'environ l'épaisseur d'un 
petit doigt. Pour le plâtre, environ 15ml d'eau sont à utiliser pour 
chaque épaisseur de doigt entre la plaque de montage et le dessous 
de la surface du modèle.

L 
L 
Le plâtre spécial pour le montage doit être de consistance crémeuse 
fine. 
En principe, le plâtre est appliqué d'abord sur la plaque de montage. 
Après, si nécessaire, du plâtre est appliqué sur le modèle humidifié et 
l'articulateur est fermé sans exercer de pression.RM
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Der Montagestand MOH 560 dient der Unterkiefermodell-
montage und kann mit allen SAM® Artikulatoren oder dem 
Einartikuliergerät Verwendung finden.  
 
Vor dem Einsetzen des Artikulator oberteils in den Montage-
stand wird der Inzisalstift in das Artikulator oberteil 
eingesetzt.

The mounting stand 560 MOH is used for the mandibular 
cast mounting and is compatible with all SAM® articulators 
and laboratory cast mounting instruments. 
 
Before inserting the articulator in the mounting stand the 
incisal pin is inserted into the upper part of articulator.

Mit einer Messpinzette wird im Prämolaren-
bereich die Registratstärke ermittelt und 
an als doppelter Wert am Inzisalstift 
eingestellt.

The thickness of the occlusal 
registration in the range of premolars 
is determined with a measuring 
forceps. Use twice value to increase 
the height of the incisal pin.

Der Inzisaltisch wird ausnahmsweise in das Artikulator-
unterteil gesetzt, um bei der Schließrotation eine 
Behinderung zu vermeiden.

The incisal table can be placed in the lower part of 
articulator to avoid an obstruction during the closing 
rotation.

Es ist dringend zu empfehlen, die Modelle mit dem 
dazwischen liegenden Zentrikregistrat mittig mit dem 
Elastikstab in Position halten.

It is strongly recommended to fix centred the models with 
the intermediate registration with the red flexible plastic rod.

12

Modellmontage mit Zentrikregistrat
Mounting with centric registration
Montage avec enregistrement centrique

LL 
La table de montage 560 MOH est utilisée pour le montage de 
modèles mandibulaires et est compatible avec les articulateurs SAM 
et les appareils de laboratoire de montage de modèles. 
L 
Avant l'insertion de la partie supérieure de l'articulateur dans la table 
de montage, la tige incisive est insérée dans la partie supérieure de 
l'articulateur. 

LL 
L'enregistrement de l'épaisseur  de 
l'occlusion dans la zone des prémolaires est 
déterminée avec une pince de mesure.  
L 
Utiliser deux fois la valeur pour augmenter 
la hauteur  de la tige incisive. 

LL 
La table incisive peut être placée dans la partie inférieure de 
l'articulateur afin d'éviter toute entrave lors de la rotation de 
fermeture. 

LL 
Il est fortement recommandé, grâce à la tige en plastique rouge, de 
maintenir en position centrée les deux modèles avec empreint 
intercalée. 
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Nach einer Probeschließung ist bei aufgeklapptem Artikulator-
unterteil immer erst die Montageplatte mit dünnsahnigem 
Artikulationsgips zu beschichten und erst dann die 
befeuchtete Basis des Unterkiefermodells. 
Der Artikulator wird bis zum Kontakt des Inzisalstifts mit dem 
Inzisaltisch geschlossen. 

Prior to adding creamy gypsum to the lower mounting plate 
be sure to check for proper clearance. If OK, moisten under 
surface of lower cast before closing the lower member of 
the articulator. 
The articulator is closed until the contact of the incisal pin 
with the incisal table.

13

LL 
Après un test de fermeture, la partie inférieure de l'articulateur doit 
rester ouverte 
Il faut alors ajouter du plâtre fin et crémeux sur la plaque de 
montage inférieure. 
Puis humidifier la surface inférieure du modèle avant de refermer la 
partie inférieure de l'articulateur. 
L'articulateur est fermé quant la tige incisive est au contact de la 
table incisive 
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a kinematic investigation. 
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Bestimmung der Scharnierachse 
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1996;28:459-465 
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transverse horizontal mandibular axis 
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2002;87:387-394

Zur erforderlichen Dar stellung (Identifizierung) von Median-
sagittal- und Horizontalebene, wurde ein schon eingeführter 
anatomischer Gesichts bogen mit modifizierter Ohrolive 
noch mals leicht verändert. Dieser Gesichtsbogen wurde 
an 122 Schädeln angelegt und digital fotografiert. Es 
konnte hierbei festgestellt werden, dass die Untergrenze 
der Orbitale stets mit der Horizontal ebene des Bogens 
ausreichend parallel waren. Ein gleiches Ergebnis wurde 
an weiteren 44 Patienten erzielt, d. h. die Horizontalebene 
war stets mit der Interpupillarebene ausreichend parallel. 
Die Vermessung mittels Photoshop 6.0 ergab in 70% der 
Fälle Seitendifferenzen der Schädel, wie auch Patienten 
von  1 mm und Seitenabweichungen von < 2 mm. Diese 
Studie zeigt, dass ein richtig konstruierter Transferbogen 
bei entsprechender Handhabung die schädelgerechte 
Übertragung des Oberkiefermodells in den Artikulator 
gewährleistet.

Schädelbasis, Frankfurter Horizontale, Interpupillarlinie 
Anatomic Porion, Frankfurt Horizontal, Interpupillary line 

X

Z

Y

The AXIOQUICK face bow was attached to 122 skulls 
and digitally photographed. Using modified earpieces, it 
was possible to identify midsagittal and horizontal planes 
and to show that the horizontal plane of the face bow 
and the lower limit of the oribits we always sufficiently 
parallel to the horizontal plane of the facebow. Another 
similar study was done with 44 skulls and it showed the 
horizontal plane was sufficiently parallel to a projected 
interpupillary plane. The survey using Photoshop 6.0 
revealed side differences of the skull in 70% of cases, 
as well as patients of  1 mm and lateral deviations of 
<2 mm. This study shows the AXIOQUICK face bow is a 
clinically acceptable method for transferring the cranial 
relationship of the upper jaw to an articulator such that 
they will be virtually the same.

Ergebnisse / Results:

Sowohl in der Gruppe der historischen Schädel, als 
auch in der Gruppe der Patienten sind ca. 70% der 
gemessenen Seitendifferenzen  1 mm. In den größeren 
Abweichungsbereichen beobachtet man jedoch eine höhere 
Variabilität bei den Schädeln. In der Gruppe der Patienten 
waren alle Seitendifferenzen  2 mm, in der Gruppe der 
Schädel waren 8% > 2 mm. Der Unterschied der Streuung 
der Messwerte wird durch den Variationskoeffizienten 
bestätigt.

Both in the group of historical skull, as well as in the group 
of patients, approximately 70% of the other side difference 

 1 mm. In the larger areas of deviation is observed, 
however, a higher variability in the skulls. In the group of 
patients were all side differences  2 mm in the group of 
the skull were 8%> 2 mm. The difference in the scatter of 
measurements is confirmed by the coefficient of variation.

14

Porion anatomique, Horizontale de Francfort, ligne Inter- 
pupillaire.

Pour la représentation requise (identification) des plans medio-sagittal et horizontal, l'arc facial anatomique existant a encore été légèrement 
amélioré avec des oreillettes modifiées.. Cet arc facial anatomique a été appliqué sur 122 crânes et photographié numériquement.  
Ceci a permis de constater que la limite des orbitales et le plan horizontal de l'arc étaient toujours suffisamment parallèles à la ligne inter-
pupillaire. 
Un résultat identique a été obtenu chez 44 autres patients, à savoir que le plan horizontal était toujours suffisamment parallèle à la ligne inter-
pupillaire. 
La mesure au moyen de Photoshop 6.0 révèle,  dans 70% des cas , des différences latérales des crânes, ainsi qu'avec des patients, de   mm 
et de déviations latérales de < 2 mm. 
Cette étude montre qu'un arc de transfert est une méthode cliniquement acceptable, avec une manipulation appropriée,  pour garantir un 
transfert conforme au crâne du modèles maxillaire à un articulateur. 
L 
L 
Résultats 

Que soit dans dans le groupe des crânes historiques que dans le le groupe des patients, approximativement 70% des différences latérales sont 
 mm. 

Pour les écarts les plus importants, on observe cependant une plus grandes variabilité dans le groupe des crânes. 
Dans le groupe des patients toutes les différences latérales étaient  
< 2 mm alors que dans le groupe des crânes 8% étaient < 2 mm. 
LA différence de la dispersion des mesures est confirmée par le coefficient de variation. 
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Die SAM®-Norm gewährleistet in Kombination mit dem anatomischen Transferbogen die schädelrichtige Einordnung 
der Kiefermodelle in den Artikulator. Ästhetik und Funktion werden für Orthodontie und Prothetik exakt simuliert.

The SAM® Norm, in combination with the anatomic facebow, assures the correct positioning of the upper cast  
in the articulator. The aesthetics and function are accurately simulated for Orthodontics and Prosthetics.

15
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Referenz-Ebene
reference plane

Versatz der Montageplatten
mounting plates offset

5

1

2

3

4

Montageanleitung ATB398 010
Assembly sequence ATB398 010ATBB339988 000111000

Einzelteile Nr. 1 - 4 in der abgebildeten Reihenfolge auf den 
Transferstand-Gewindebolzen (5) setzen.

Please assemble part number 1-4, in order shown on to fixed 
screw (5) of lower part assembly.

Rändelmutter NIE KOMPLETT abschrauben.

When being used, DO NOT unscrew thumb nut COMPLETELY.

Plan de référence 

La norme SAM® , en combinaison avec l'arc de transfert anatomique, garantit le positionnement conforme au crâne, des modèles de 
mâchoires sur l'articulateur.  Esthétiques et fonctionnalité sont simulées de façon précise pour l'orthodontie et la prothétique 

Assembler les pièces 1-4, dans l'ordre indiqué sur la sur le goujon 
fileté (5) de l'arc de transfert. 

Lors de l'utilisation, NE JAMAIS dévisser COMPLETEMENT l'écrou moleté. 

Notice de montage ATB 398 010

RM
O E

urop
e



16

Für die Pflege der Innen- und Außengewinde des 
Bissgabelträgers wird handelsübliches Dentalöl empfohlen, 
wie es zur Pflege von Hand- und Winkelstücken vorhanden 
ist.  
 
The internal and external threads of the transfer fork 
assembly should be periodically lubricated with dental hand 
piece oils or similar type of lubricants

Öffnen Sie die Flügel- und Fixierschrauben des 
Bissgabelträgers AX.

Bringen Sie einen Tropfen Öl nur auf die Gewindestangen 
des Bissgabelträgers.

Open the toggle and fixing screw of the transfer fork 
assembly AX.

Place drop of oil only on the thread poles of the transfer fork 
assembly.

 Achten Sie beim Wiederzusammenbau darauf, dass der 
hervorstehende Rand des Gelenkes in die entsprechende 
Einkerbung ohne größeren Kraftaufwand passgenau 
eingesetzt wird.

Pay attention with the reassembly to the fact that the 
protruding edge of the joint has a precise place in the 
indentation and fitting should require no force.

Bitte:
Flügelschrauben niemals fester anziehen als notwendig.

Dieses Gerät ist für zarte Hände!

Please:
Never tighten thumbscrews more firmly than neded.

The screws threads will be damaged.

Pflege des Bissgabelträgers AX  
Care of transferfork assembly AX

16

Entretien du support de fourchette AX

Pour l'entretien des filetages intérieurs et extérieurs du support de 
fourchette, de l'huile vendue dans le commerce, comme celle utilisée pour 
les pièces à main ou une huile similaire est recommandée 

Dévissez les vis de fixations et les vis ailettes du support de fourchette AX. 
L 
Mettez une goutte d'huile sur les tiges filetées du support de fourchette. 

Lors de l'assemblage, veillez à ce que le bord saillant de l'articulation soit 
inséré de façon précise et sans grand effort dans la rainure 
correspondante. 

                                                        S'il vous plaît: 

           Ne jamais resserrer les vis à ailettes plus que nécessaire. 

                  Le filetage des vis pourrait être endommagé. 
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Die blaumarkierten Stangen und Führungen für die Bissgabel 
müssen unbedingt fettfrei sein und zur Erhaltung der 
Friktion, das heisst Klemmwirkung, wiederholt mit Alkohol 
entfettet werden. 

The blue marked rods and holes for the transfer fork must 
be absolutely grease-free. They should be degreased 
periodically with alcohol to preserve the proper friction 
effect for clamping.

Für die Pflege der Innen- und Außengewinde des 
Bissgabelträgers wird handelsübliches Dentalöl empfohlen, 
wie es zur Pflege von Hand- und Winkelstücken vorhanden 
ist.

The internal and external threads of the transfer fork 
assembly should periodically be lubricated with dental hand 
piece oils or similar types of oils.

 Beim anschließenden Wiederzusammenbau ist darauf zu 
achten, dass die Teile in der richtigen Reihenfolge ohne 
Kraftaufwand präzise eingesetzt werden. 
Insbesondere ist darauf zu achten, dass der Zylinderstift 
komplett in der in der Kerbe liegt. Erst dann darf der 
Bissgabelträger wieder verschraubt werden. 

The diagram on the left shows the proper assembly of the 
parts in the clamping mechanism. 
Notice that the cylinder pin completely should fit in the 
notch. Only then the tranfer fork assembly may be screwed 
together again. 

Bitte:
Falls sich keine Bissgabel in der schwarzen Klemmschelle 

befindet, darf diese nicht zugedreht werden

Please note:
The black clamping mechanism does work unless there is a 

transfer fork handle in the slot.

Pflege des Bissgabelträgers NT
Care of transferfork assembly NT

17

Entretien du support de fourchette NT

Les tiges et guides pour la fourchette de transfert, indiquées avec les 
flèches bleues, doivent absolument êtres dépourvus de graisse.  
Ils doivent être dégraisser périodiquement avec de l'alcool  afin de 
préserver l'effet de friction pour le serrage. 
L 

Les filetages internes et externes de la fourchette de transfert, 
devraient êtres lubrifiées périodiquement avec de pour les pièces à 
main ou similaire. 
L 

Le dessin à gauche montre le bon ordre d'assemblage. 
Notez que la tige cylindrique doit être totalement insérée dans la 
gorge. Alors, seulement le support de fourchette pourra être resserré. 
L 

                                                           S'il vous plaît: 

L 
           Si une fourchette de transfert n'est pas insérée dans le   

collier de serrage noir, celui-ci ne doit pas être resserré. 
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Sterilisation / Sterilisation

ATB 396

ATB 303

Die Bissgabeln ATB 396 und AXO 230 sollen im Autoclav sterilisiert werden

The transfer forks ATB 396 and AXO 230 should be sterilized in the Autoclave

AATB 303

Die blauen Hygieneschutzkappen sind nur zum einmaligen Gebrauch 
bestimmt und sollen nach dem Gebrauch entsorgt werden.

The blue hygiene protection caps are designed only 
for the single use and should be treated as such.

Die Bissgabel ist als „semikritisches Medizinprodukt“ (lt. MPG) eingestuft und muss als solches sterilisiert werden.  
Hierfür empfiehlt sich die Dampfsterilisation im fraktionierten Vakuumverfahren bei 134 Grad Celsius für 10 Minuten 
in einem Gerät nach DIN EN ISO 17665-1. 

The transfer fork is classified as a „semicritical medicine product“ (according to MPG/act about medicine products) 
and must be sterilised as such. For this the steam sterilization is recommended in the fractionated vacuum procedure 
for 134 degrees centigrade for 10 minutes in a device after German Institute for Standardization DIN EN ISO 17665-1.

18

Reinigung, Desinfektion und Sterilisation 
Cleaning, disinfection and sterilization

ATB 394

ATB 395
ohne Bissgabel
without transfer fork

ATB 305
ohne Bissgabel
without transfer fork

ATB 326

Gesichtsbogen, Bissgabelträger, Adapter und Nasionstütze dürfen nicht in 
chemische Lösungen oder Ultraschall gelegt werden. 

Facebow, transfer fork assembly, adaptors and nasion relator should NEVER 
be playced in chemical solutions or ultrasound.

Für den Gesichtsbogen und die Bissgabelträger 
als „unkritisches Medizinprodukt“ wird die 
Wischtuchdesinfektion empfohlen

It is highly recommended to use type of cloth wipes 
for cleaning the SAM® face bow and transfer fork 
assemblies.

Spray- oder Feuchttuch-Desinfektion
Spray or MOIST cloth disinfection

Nettoyage, désinfection et stérilisation

Les capuchons de protection hygiéniques bleus sont conçus 
pour un usage unique et doivent être jetés après utilisation. 
L 

                  

                   

Les fourchettes de transfert ATB 396 et AXO 230 doivent êtres stérilisées à l'autoclave 
L 

                   

L 
L 
La fourchette de transfert est considérée comme un dispositif médical semi-critique (selon MPG) et doit être stérilisée en tant que 
tel. Pour ce faire, la stérilisation à la vapeur avec vide fractionné à 134° durant 10 minutes dans appareil respectant les normes 
nationale et internationales en vigueur, est recommandée. 
L 

Spray ou lingettes de désinfection humides 

L 

ll est fortement recommandé d'utiliser des lingettes de 
désinfections pour l'arc facial et le support de 
fourchette. 
L 

sans fourchette de transfert 

L 

sans fourchette de transfert 

L
Arc facial, support de fourchette, adaptateur et appui nasal ne doivent 
JAMAIS être placés dans des solutions chimiques ou exposés à des 
ultrasons. 
L 
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