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INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION 

1) Vérifier l’apparence extérieure et les différentes pièces d’assemblage  
  avant d’utiliser l’appareil. 

2) Laver et stériliser avant d’utiliser l’appareil, méthode et conditions de  
    stérilisations recommandées sont les suivantes: 
    - Stérilisation de la tête, en autoclave 30 minutes à 121°C 
    - Pour les autres pièces, stérilisation à froid suivie  d’un séchage minutieux. 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION 

1.  Avant d’utiliser l’appareil, ajuster la valeur du couple sur l’appareil stérile en utilisant les 
mains ou la clé. 
Méthode de positionnement de la valeur du couple 

Image 1 

- Indiquez la valeur de couple par rotation du bouton d’ajustage 

- Si vous voulez une mettre une valeur de couple importante, utiliser la clé  M  et  la clé  L »    
comme sur les images 2 et  3 ci-dessous,   

2    En cas d’utilisation de la clé M

3    En cas d’utilisation des  clés M et  L

2. Fixer  la clé adaptée à la vis Dual-Top que vous voulez utiliser. 

3. Saisir la poignée et tourner la partie du corps pour insérer ou retirer la vis. 
    Dans le sens des aiguilles d’une montre pour insérer ; 
    Dans les sens inverse des aiguilles d’une montre pour extraire. 
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